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Presentación Sistema Camaleón
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BasesCAMALEÓN ESTÉTICO CAMALEÓN HÍBRIDO
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Tipo de Tapas
 Tapa de Cementado
 Tapa pasiva
 Tapa pasiva con hook
 Tapa activa

Tapa de cementado
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Tapa Pasiva

7

Tapa pasiva con hook
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Tapa Activa

9

Autoligado Cervera 
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Brackets Camaleón
 Instrucciones
Sistemas de Códigos
 Empaquetado

Instrucciones
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Sistemas de Codigos

Sistemas de Codigos
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Empaquetado

Empaquetado
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Empaquetado

Empaquetado
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Empaquetado

Empaquetado
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Cementado de Brackets
Sistema  Camaleón

Dr.  A. Cervera S.

Cementado  Brackets Camaleón

1. Posición del Bracket
2. Material de Cementado 
3. Técnica de Cementado 

Temas
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1. Posición del bracket

 Definición del eje de la Corona Clínica ADS - ADI
 Definición del Punto Central de la Corona Clínica ADS - ADI
 Altura promedio

Definición del Punto Central de la Corona Clínica 

ADS

ADI
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Altura promedio

 Según tamaño dentario:
– Pequeño: -1/2 mm. SIS < 27 mm.
– Grande: +1/2 mm.  SIS > 35mm.

ADS Central Lateral Canino Pm1º Pm2º M 1º M 2º

Valor 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

ADS - ADI

ADI Central Lateral Canino Pm1º Pm2º M 1º M 2º

Valor 3,5 3,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0

4,5     4,0     5,0       4,5         4,0            3,5

3,5  3,5    4,5       4,0       3,5             3,5

Altura promedio ADS - ADI

4,5     4,0     5,0       4,5         4,0            3,5

3,5  3,5   4,5        4,0       3,5             3,5

5,0        4,0          4,5               4,5          4,0       5,0
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2. Materiales

Pasta de Limpieza
 Instrumental
Materiales de Cementado

Pasta de Limpieza
 Pieza de mano de baja revolución 
 Copa de goma, Anillo
 Pasta de Limpieza  (Zircate).
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Instrumental
Pinzas de Cementado, Estrella

Orientación Eje - Altura 

4,5 5,0
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Material de Cementado – Transbond Plus

 1.- Preparación del diente
 2.- Resina sobre el diente
 3.- Pasta sobre el bracket
 4.- Ajuste de la posición del bracket
 5.- Fotopolimerización- 20 seg./lado
 6.- Poner ligadura elásticas
 7.- Colocación de arco pasadas 24 h.

Fotopolimerizable – Cambio de color

Transbond Plus - Fotopolimerización

Fotopolimerización
20 seg./lado 
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PRACTICAS DE CEMENTADO
Brackets Camaleón

Dr. Alberto Cervera S.

Temas

 Modelos de Práctica 
– Tapa de cementado

 Protocolo de Colocación
– Instrumental
– Lubricante
– Colocación

 Tipos de Tapas
– Tapa activa
– Tapa pasiva 
– Tapa pasiva con Hook

 Quitar las tapas
2
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Modelos de Práctica de cementado
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Modelos de Práctica de cementado
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Modelos de Práctica de cementado
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Modelos de Práctica de cementado
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Tapas de cementado

7

Tapas de cementado
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Protocolo de colocación  Instrumental
 Lubricante 
 Colocación de Arco 
 Elección de Tapa
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Instrumental
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Lubricante Oléico
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Lubricante Vaselina
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Colocación de Arco .014 Níquel titanio
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Cera para Ortodoncia
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Tipos de Tapas  Tapa activa
 Tapa pasiva
 Tapa con pasiva Hook
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Tipos de Tapas

Tapa activa Tapa pasiva Tapa pasiva con hook
16
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Tapa Activa
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Tapa Activa
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Tapa Pasiva
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Tapa Pasiva
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Tapa pasiva con hook
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Tapa pasiva con hook
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23

Quitar Tapas
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